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Артерии верхних конечностей

Vmax, RI PI 

см/сек 

Подключичная Правая 74 0,56 0,7

Левая 73 0,45 0,6

Подмышечная Правая 112 0,7 0,9

Левая 110 0,6 0,6

Плечевая Правая 65 0,65 0,7

Левая 65 0,67 0,6

Локтевая Правая 53 0,66 0,8

Левая 56 0,6 0,8

Лучевая Правая 56 0,6 0,7

Левая 54 0,6 0,7

Пальцевая (2 палец) Правая 53 0,63 0,6

Левая 54 0,64 0,7

Внутрикожные (2 палец) Правая 50 0,56 0,6

Левая 52 0,6 0,6
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Гемодинамически значимых изменений не выявлено.
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10.07.2023  Исследование проводил   Изранов Владимир Александрович
Данное заключение не является окончательным диагнозом и должно быть клинически интерпретировано лечащим врачом.
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